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24E PCR 检测快速参考 
BAX® 系统

* 第 7、11 和 12 步也可以使用 Hygiena
™ Automated Thermal Block 执行。有

关详情和说明，请参见 Automated 
Thermal Block 用户指南。

裂解试剂混合物可在 2-8°C 储存一周。

李斯特菌属 24E： 50 μL
斯特菌 24E：30 μL

1.  在 37°C，使用 24 LEB 培养样本。
详见《用户指南》。

2. 创建试管架文件，
并输入每个样本的数据。

3. 在裂解剂 1 中，加入 
1.8 mL 无菌蒸馏水。

4. 将稀释的裂解剂 1 与裂解剂 
2 以 4:1 的比例混合。

5. 在每个排管中，添加 50 μL 
混合后的裂解剂。

6. 将 0.5 mL 富集样本
转移到排管中。

7. 在 37°C 加热 
30 分钟。*

8. 将 150 μL 蛋白酶与 
12 mL 裂解缓冲液混合。

9. 将第 8 步的 200 uL 裂解
液转移到排管中。

10. 将第 7 步中制备的 5 uL 裂
解液转移到第 9 步中含有预分装

裂解液的排管中。

11. 在 55°C 加热 30 分钟，然后，
在 95°C 加热 10 分钟。

12. 冷却 5 分钟。

13. 对循环仪/检测仪
进行初始化。

14. 将 PCR 小管放置在 
PCR 冷却架中。

15. 使用第 12 步的裂解液，
对 PCR 片剂进行水合反应。

16. 将 PCR 小管放入循环仪，
并运行程序。

17. 查看屏幕上的结果。
详情请参见《用户指南》。
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24E PCR 检测快速参考 
BAX® 系统

BAX® 系统 24E 检测
使用此图表作为快速参考，确定您所测试样本数量所需的裂解剂 1 和 2 的体积。
请务必混合足够的裂解剂，考虑移液损失，应至少多进行一次检测。

注：在拆封并稀释后，裂解剂 1 可在室温 (20-30°C) 条件下储存 6 个月。将裂解剂 1 和裂解剂 2 混合后，混合物在 4 小时内用毕。


