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Fertige Referenz für 24E PCR-Tests
BAX® System

* Die Schritte 7, 11 und 12 können auch mit 
dem automatisierten Hygiena™-Thermo-

block ausgeführt werden. Für weitere 
Informationen siehe die Bedienungsanlei-

tung für den automatisierten Thermoblock.

Das Lysereagenzgemisch kann 
bis zu einer Woche bei 2 – 8 °C 

aufbewahrt werden.

Gattung Listerien 24E: 50 μl
L. monocytogenes 24E: 30 μL

1. Inkubieren Sie Proben in 
24 LEB bei 37 °C. Siehe 

Bedienungsanleitung für die Zeit.

2. Erstellen Sie eine Rack-Datei 
mit Daten zu jeder Probe.

3. Fügen Sie 1,8 ml steriles destilliertes 
Wasser zu Lysemittel 1 hinzu.

4. Mischen Sie verdünntes 
Lysemittel 1 mit Lysemittel 2 in 

einem Verhältnis von 4:1.

5. Fügen Sie 50 μl gemischtes 
Lysemittel in jedes 

Cluster-Röhrchen hinzu.

6. Geben Sie 0,5 ml der 
angereicherten Probe in die 

Cluster-Röhrchen.

7. Erwärmen Sie sie für 
30 Minuten bei 37 °C.*

8. Mischen Sie 150 μl Protease 
mit 12 ml Lysepuffer.

9. Geben Sie 200 ul Lyselösung 
aus Schritt 8 in die 
Cluster-Röhrchen.

10. Geben Sie 5 ul Lysat, das in 
Schritt 7 vorbereitet wurde, in 

Cluster-Röhrchen mit in Schritt 
9 vordosierter Lyselösung.

11. Erwärmen Sie sie für 
30 Minuten bei 55 °C, dann für 

10 Minuten bei 95 °C.

12. Lassen Sie sie 5 Minuten 
lang abkühlen.

13. Initialisieren Sie den 
Cycler/Detektor.

14. Ordnen Sie die PCR-Röhrchen 
im PCR-Kühlblock an.

15. Hydratisieren Sie die PCR-Platten 
mit Lysat aus Schritt 12.

16. Platzieren Sie die 
PCR-Röhrchen im Cycler und 
führen Sie das Programm aus.

17. Überprüfen Sie die Ergebnisse auf dem 
Bildschirm. Für weitere Informationen 

siehe die Bedienungsanleitung.
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Ready Reference for 24E PCR Assays
BAX® System

BAX® System 24E-Tests
Verwenden Sie diese Tabelle als Referenz, um das erforderliche Volumen der Lysemittel 1 und 2 für die Anzahl der zu testenden Proben zu bestimmen.
Mischen Sie immer genug Lysemittel, damit Sie mindestens einen zusätzlichen Test ausführen können, wenn ein Pipettierverlust auftritt.

HINWEIS: Nach dem Öffnen und Verdünnen kann Lysemittel 1 bis zu 6 Monate bei Raumtemperatur (20-30 °C) aufbewahrt werden. Nachdem Sie Lysemittel 1 und Lysemittel 
2 gemischt haben, verwenden Sie das Gemisch innerhalb von 4 Stunden.
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