
ขั�นตอนการทํา PCR สําหรับ 24E PCR Assays
BAX® System Q7

* ขั�นตอนที�  7, 11 และ 12 สามารถใช้
Hygiena® Automated Thermal Block

ดูรายละเอียดและคําแนะนําได้�นคู่มือการใช้งาน

Lysis reagent ที� เตรียมแล้วสามารถเก็บที�
2 to 8 °C ได้ นาน 1 สัปดาห์

1. บ่มตัวอย่างในอาหารเลี� ยงเชื�อ 
24LEB ที�  37 °C ดูข้อมูลระยะเวลา 

ในการบ่มได้�นคู่มือการใช้

2. สร้างไฟล์ และระบุข้อมูลแต่ละ
ตัวอย่างลงใน rack file

3. เติม sterile distilled
water 1.8 mL ลงในขวด

Lysing agent 1

4. ผสม Lysing agent 1 กับ 
Lysing agent 2 ด้วยอัตราส่วน 

4:1

5. เติม lysing agents
ที� ผสมแล้วลง ในหลอดคลัสเตอร์ 

50 µL

6. ถ่ายตัวอย่าง enriched sample
0.5 mL ลงในหลอดคลัสเตอร์

7. นํามาวางให้ความร้อน ที�  37 °C เป็น
เวลา 30 นาที*

8. ป� เปต protease 150 µL
ลงใน lysis buffer 12 mL

9. ป� เปต lysis reagent
200 µL ลงในหลอดคลัสเตอร์ 

10. ป� เปต lysate 5 µL (ขั� นตอนที�  7) 
ลงในหลอดคลัสเตอร์ที� มี Lysis 

reagent (ขั� นตอนที�  9)

11. ให้ความร้อนที�  55 °C เป็นเวลา
30 นาที, และที�  95 °C, 10 นาที

12. ยกออกมาวางในบล็อกทําความเย็น 
5 นาที

13. สร้างไฟล์, เป� ดเครื�อง Cycler
และดําเนินการให้เครื�องพร้อมทํางาน

14. นําหลอด PCR วางลงใน ถาดสีดํา 
(black carrying tray) ที� อยู่บนบล็อก

ทําความเย็น

15. ป� เปต Lysate 50 µL
(ขั� นตอนที�  12) ลงในหลอด PCR 

16. วางหลอด PCR ลงในเครื�อง 
Cycler, ป� ดฝา และ รันโปรแกรม

17. ผลจะแสดงบนหน้าจอ ศึกษาราย
ละเอียดเพิ�มเติมได้�นคู่มือการใช้งาน

Genus Listeria 24E: 50 µL
L. monocytogenes 24E: 30 µL
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ขั�นตอนการทํา PCR สําหรับ 24E PCR Assays
BAX® System Q7

BAX® System 24E Assays
ตารางด้านล่างเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื�อให้ทราบปริมาตรที� เหมาะสมของการเตรียมสารรีเอเจ้นท์ Lysing 1 และ 2 ให้สัมพันธ์กับจํานวนตัวอย่างที� ต้องการ
ใช้งานในการทดสอบต่อรอบ เพื�อป� องกันการสูญเสียและช่วยให้คุณผสมสารรีเอเจ้นท์ Lysing 1 และ 2 ให้เพียงพอหรือเตรียมเผื�ออย่างน้อยหนึ� งตัวอย่าง

หมายเหตุ: หลังจากเป� ดและเจือจาง Lysing agent 1 สามารถเก็บไว้ที� อุณหภูมิห้อง (20 to 30 °C) ได้นานถึง 6 เดือน, หลังจากผสม Lysing agent 1 และ Lysing agent 2 เข้าด้วยกันแล้วควรใช้�ห้หมดภายใน 4 ชั�วโมง
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