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ชดุน้ํายา RapiScreen™ Dairy 5000 สําหรบัเครือ่ง Hygiena’s 
Innovate™ Rapid Microbial Screening System  
Product No. KIT4001 (5,000 ตวัอย่าง) 

คําแนะนํา 

คําอธบิายและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

ชดุนํ้ายา RapiScreen™ Dairy Kit ของ Hygiena® พรอ้มดว้ยเครือ่ง Innovate System luminometer และซอฟตแ์วร ์
Innovate™เป็นวธิกีารทดสอบและคดักรองการปนเป้ือนของจลุนิทรยีอ์ย่างรวดเรว็ 
เพือ่ยนืยนัวา่ไม่มกีารปนเป้ือนของจลุนิทรยีใ์นผลติภณัฑน์ม, นมถัว่เหลอืง และผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัทีส่ามารถเก็บ
รกัษาผลติภณัฑไ์ดย้าวนาน การมหีรอืไม่มจีลุนิทรยีถ์ูกตรวจสอบโดยใชเ้ทคโนโลยกีารเรอืงแสงทางชวีภาพของ ATP จาก
เชือ้จลุนิทรยี ์

ระบบนีเ้หมาะสําหรบัการใชง้านโดยผูป้ฏบิตังิานทีผ่่านการฝึกอบรม 

ส่วนประกอบชดุอุปกรณข์อง RapiScreen Dairy Kit (สําหรบั 5,000 ตวัอย่าง) 

Kit Configuration 5,000 Test Kit 

Sensilux 25 x 200 test vials 

Dilutor DS 1 x 370 mL bottle 

Cellsolver DE 2 x 185 mL bottles 

ATX 25 x 200 test vials 

Dilutor DA 1 x 370 mL bottle 

Microwash 2 x 400 mL bottles 

Polypropylene (PP) vials 10 x 50 mL vials 

Microplates, 96-well 60 plates 

ขัน้ตอนการทดสอบ 

การเร ิม่ตน้ใชง้าน 

1. นําขวดรเีอเจนตแ์ตล่ะขวดออกจากทีเ่ก็บทีอ่ณุหภูม ิ2 ถงึ 8 °C เพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนใหส้วมถุงมอืเมือ่เปิดขวดแกว้ 
ปล่อยใหอุ้ณหภมูริเีอเจนตถ์งึอณุหภูมหิอ้งกอ่นนํามาผสม 

2. เปิดขวด Sensilux (ฝาสเีหลอืง) อย่างระมดัระวงัแล เทสารละลาย Dilutor DS 14 มล. ลงในขวด หมนุวนเบา ๆ บนโตะ๊ 
เพือ่ผสมสารใหเ้ขา้กนั จากน้ันเทสารละลายทัง้หมดลงในขวด PP ขนาด 50 มล. หา้มเขย่า 

3. เปิดขวด ATX (ฝาสแีดง) อย่างระมดัระวงั เทสารละลาย Dilutor DA 14 มล. ลงในขวด หมนุวนเบา ๆ บนโตะ๊เพือ่ผสม
สารใหเ้ขา้กนั จากน้ันเทสารละลายทัง้หมดลงในขวด PP ทีส่อง ขนาด 50 มล.  

4. Cellsolver DE และ Microwash พรอ้มใชง้านแลว้ 

5.  วางรเีอเจนตล์งในบลอ๊กทําความเย็น ทีอ่ยู่ขา้งเครือ่ง Innovate System และทิง้ไว ้15 นาทกีอ่นใชง้าน 

6.  เลอืก Prime จากหนา้จอบนซอฟทแ์วร ์เพือ่ใหร้เีอเจนทท์ีเ่ตรยีมไว ้ไหลเขา้ระบบ Innovate System  
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 วธิกีาร 

1. บ่มตวัอย่างในบรรจภุณัฑเ์ดมิ (หรอืภาชนะแยกต่างหาก) ทีอ่ณุหภูม ิ30 °C (หรอือณุหภูมอิืน่ๆ ทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ว่า
เหมาะกบัตวัอย่างน้ันๆ) เป็นเวลาอย่างนอ้ย 48 ช ัว่โมง 

หมายเหตุ:  การบ่มโดยทั่วไปสาํหรบัผลติภณัฑน์มยูเอชทคีอื 24 – 72 ช ัว่โมง 
ผูใ้ชทุ้กคนควรกาํหนดการเตรยีมตวัอย่างเวลาการบ่มและอณุหภูมทิีเ่หมาะสมทีส่ดุตามประเภทผลติภณัฑแ์ละจลุนิทรยีท์ี่
ตอ้งการตรวจสอบ 

2. หลงัจากการบ่มใหเ้ขย่าตวัอย่างเพือ่ใหแ้น่ใจว่า ตวัอย่างผสมเขา้กนัเป็นเนือ้เดยีว 

3. ปิเปตตวัอย่าง 50 μL ลงในหลมุของไมโครไทเตอรเ์พลท 

4. วางไมโครไทเตอรเ์พลทในเครือ่ง Innovate และเลอืกใชโ้ปรโตคอลทีเ่หมาะสม 

แสงทีป่ลอ่ยออกมาจะถกูวดัและบนัทกึ หน่วยRelative Light Units (RLUs) 

สําหรบัคําแนะนําทัง้หมดเกีย่วกบัการใชง้านโปรดดูคู่มอืการใชง้านเครือ่ง Innovate System 

คําแนะนําเพิม่เตมิ 

ชดุควบคุม 

ขอแนะนําให ้ทําการทดสอบ Instrument blank, reagent blank และ ATP positive control 
ทุกวนัเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ระบบทํางานไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

 การอา่นและการแปรผล 

เปรยีบเทยีบค่า RLU กบัเกณฑ ์RLU ของผลติภณัฑ ์และกาํหนดสถานะการผ่าน/ไม่ผ่านของแต่ละตวัอย่าง หรอืสอบถาม
คําแนะนําจากตวัแทนฝ่ายสนับสนุนวชิาการของ Hygiena ของคุณเพือ่พจิารณาว่าควรตคีวามการอา่น RLU อย่างไร 

ผลลพัธท์ีเ่ป็นบวกควรไดร้บัการยนืยนัเพิม่เตมิทีร่ะบุตามวธิกีารทางจลุชวีวทิยาทีผู่ใ้ชก้าํหนดสําหรบัการตรวจสอบเพิม่เตมิเพือ่
หาการปนเป้ือน 

วธิทีดสอบประสทิธภิาพ AOAC RI℠ การรบัรอง 

การตรวจหาจลุนิทรยีม์โีซฟิลกิโดยใช ้Innovate System luminometer และชดุผลติภณัฑน์ม 
RapiScreen ไดร้บัการรบัรอง AOAC RI PTM (License #092301) จากสถาบนัวจิยั AOAC 

การศกึษาการตรวจสอบความถูกตอ้งของ AOAC ประกอบดว้ยเมทรกิซต์อ่ไปนี:้ 

เมทรกิซ ์

นมววัอณุหภูมสิูงพเิศษ (UHT) 

เครือ่งดืม่จากพชื UHT (เครือ่งดืม่อลัมอนด)์ 

ฮาลฟ์แอนดฮ์าลฟ์ (ไขมนั 10%) 

เครือ่งดืม่โปรตนี (เคซนี) 

เครือ่งดืม่จากพชืทีย่ดือายุการเก็บรกัษา (ESL) (เครือ่งดืม่ขา้วโอต๊) 
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การจดัเก็บชดุน้ํายาและอายุการเก็บรกัษา 

1. RapiScreen Dairy Kit สําหรบัระบบ Innovate ตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ย็นทีอุ่ณหภมู ิ2 ถงึ 8 °C เมือ่ไม่ใชง้าน 

2. รเีอเจนต ์RapiScreen ทีผ่สมใหม่จะมคีวามเสถยีรนานถงึ 5 วนัเมือ่เก็บไวใ้นบลอ๊คเย็น ทีอ่ยู่ดา้นขา้งเครือ่ง Innovate 
System 

3. อย่าผสมรเีอเจนตจ์ากล็อตการผลติชดุทีแ่ตกต่างกนั 

4. การรบัประกนัประสทิธภิาพของรเีอเจน้ทจ์ะไม่ครอบคลมุถงึการใชง้านรเีอเจน้ทแ์ละนํ้ายาต่างๆ ทีห่มดอายุจากวนัทีร่ะบุ
บนกลอ่ง 

ขอ้มูลความปลอดภยัและขอ้ควรระวงั 

• ชดุทดสอบนีม้ไีวส้ําหรบัใชใ้นหลอดทดลองเท่าน้ัน 

• ใชแ้นวทางปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิารทีด่เีมือ่ทําการทดสอบนีแ้ละเมือ่จดัการตวัอย่างและวสัด ุ

• กาํจดัวสัดุทดสอบทัง้หมดตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานมาตรฐานของหอ้งปฏบิตักิารของคุณและกฎระเบยีบทอ้งถิน่ที่
กาํหนดไวอ้ย่างเหมาะสม 

วธิกีาร Innovate System ประกอบดว้ยขัน้ตอนทีอ่าจสง่ผลใหเ้ชือ้กอ่โรคมกีารเจรญิเตบิโตจนถงึระดบัทีต่รวจพบได ้
เน่ืองจากเชือ้โรคสามารถทําใหเ้กดิการเจ็บป่วยของมนุษยไ์ด ้จงึตอ้งปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัที่
เหมาะสม และตอ้งสวมอุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคลเมือ่จดัการกบัตวัอย่าง สาร สารรเีอเจนต ์เครือ่งแกว้ อุปกรณแ์ละวสัดุ
อืน่ ๆ ทีอ่าจปนเป้ือนดว้ยแบคทเีรยีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิโรค 

• รเีอเจนตท์ีใ่ชก้บัการทดสอบ Innovate System ไม่ควรกอ่ใหเ้กดิอนัตรายเมือ่ใชต้ามคําแนะนํา กอ่นทีจ่ะใชก้าร
ทดสอบนี ้โปรดอ่านเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (SDS) ซึง่มอียู่ที ่www.hygiena.com/documents 

ความรบัผดิของ Hygiena 

บรษิทั Hygienaจะไม่รบัผดิชอบต่อผูใ้ชห้รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสําหรบัความสูญเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ 
ไม่วา่จะโดยตรงหรอืโดยออ้มโดยบงัเอญิหรอืเป็นผลสบืเน่ืองจากการใชอุ้ปกรณเ์หลา่นี ้
หากผลติภณัฑนี์ไ้ดร้บัการพสิจูนแ์ลว้ว่ามขีอ้บกพรอ่งภาระผูกพนัเพยีงอย่างเดยีวของ Hygiena 
คอืการเปลีย่นผลติภณัฑห์รอืคนืเงนิตามดุลยพนิิจของราคาซือ้ โปรดแจง้ผูแ้ทน Hygiena ภายใน 5 วนั 
หลงัจากพบขอ้บกพรอ่งทีน่่าสงสยัและสง่คนืผลติภณัฑไ์ปยงั ผูแ้ทนของ Hygiena 
โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลูกคา้เพือ่ขอหมายเลขอนุมตักิารสง่คนืสนิคา้ 

ขอ้มูลตดิต่อ 

สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชม www.hygiena.com/contact 

สําหรบัการสนับสนุนทางวชิาการโปรดไปที ่www.hygiena.com/support  
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